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El extensómetro se utiliza para medir la deformación de la muestra en una delgada línea del instrumento 
telescópico. Por lo general consta de tres componentes básicos los cuales son: porción de la deformación;
transmisión y amplificación de la porción; muestra de la porción.

ESTRUCTURA
El extensómetro está equipado con un indicador de cuadrante y fijado por medio de juntas de rótula como  punto 
de apoyo del mecanismo de palanca. 

USO
1. Tomar con cuidado la galga entre el brazo de la palanca y la varilla espaciadora de el extensómetro, presionar 
los dos brazos de manera que los dos bordes verticales entren en contacto con la probeta ó espécimen.
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2. Con una banda elástica o de goma  atar el 
extensómetro en la muestra y retirar la etiqueta de 
la cuña. Se debe de mantener una cierta distancia 
entre el brazo de la palanca y la varilla espaciadora.

3. El extensómetro se debe mostrar en cero

4. Cuando la deformación alcanza el punto de 
conmutación establecido en el programa de 
prueba, se indicara que el material alcanzó el límite 
elástico, entonces la ventana del programa le 
solicitará quitar rápidamente el extensómetro.


