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Base para rugosímetro
SRS-1

CARACTERÍSTICAS
Esta base se utiliza principalmente con medidores de 
rugosídad, y sirve para medir piezas de acuerdo a su 
diferente forma y altura,  para esto se necesita fijar el 
rugosímetro a la base y después girar hasta poner el 
puntero en escala cero para que la medición sea más 
precisa.

Dimensiones:154 mm x 240 mm x 467 mm
Distancia: 150 mm

Palanca 
reguladora

Extremo para 
fijar el rugosímetro

Base

INSTALACIÓN
1. Remueva los tornillos del soporte con un desatornillador
2. Retire el soporte
3. Fije el rugosímetro a la base (use los dos tornillos que 
removio anteriormente)

MODO DE USO
1. Presione el botón de encendido del rugosímetro, ajus-
telo de  manera que el sensor haga contacto con el 
objeto a medir, la posición del puntero debe estar en  “0”.
2. Despues del ajuste, la medición del rugosímetro  se 
estabilizará en 2 segundos.


